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Conclusión y recomendación técnica

Del análisis técnico efectuado surge que el dializador Nipro Elisio 19H resulta físicamente compatible con el equipo 
Fresenius 5008 CorDiax. No obstante, su utilización en modalidad HDF Online requiere considerar ajustes manuales 
específicos y un monitoreo particular de determinados parámetros de funcionamiento.

Asimismo, el informe señala que el equipo Fresenius 5008 CorDiax se encuentra diseñado para trabajar de forma nativa 
con filtros de la serie FX CorDiax, mediante el automatismo AutoSub plus. En cambio, al utilizar un dializador de otra 
marca, pueden requerirse intervenciones manuales sobre determinados parámetros de funcionamiento, pudiendo generarse 
volúmenes de sustitución bajos o alarmas frecuentes de presión transmembrana (PTM).

En virtud de lo expuesto, y considerando integralmente las condiciones de funcionamiento del equipamiento, su 
compatibilidad funcional, la utilización de los automatismos propios del sistema y la conveniencia de minimizar la 
necesidad de ajustes manuales durante los tratamientos, SE RECOMIENDA que, en esta instancia, se PRE-
ADJUDIQUE a la firma MEDIFAR los filtros FX 800, a fin de asegurar la compatibilidad funcional con el 
equipamiento existente y la utilización de los automatismos propios del sistema, aspectos que resultan críticos para 
la adecuada prestación del servicio, siempre que se encuentren cumplidas las restantes especificaciones y condiciones 
establecidas en el pliego.

Se deja constancia de que la presente recomendación no implica considerar al dializador Nipro Elisio 19H como 
físicamente incompatible, sino que se sustenta en las diferencias operativas descriptas en el informe técnico respecto de su 
utilización con el equipamiento Fresenius 5008 CorDiax. El propio informe establece, además, que cualquier cambio de 
marca o modelo de dializador debe ser autorizado, configurado y supervisado por el médico nefrólogo a cargo y por el 
personal de ingeniería clínica.

Por otro lado, a fin de evitar nuevamente situaciones de esta naturaleza, se recomienda que en próximos llamados se 
establezca la presentación de muestras como condición excluyente, a efectos de verificar previamente la compatibilidad 
técnica y funcional de los productos ofertados y determinar, mediante las evaluaciones correspondientes, su aceptación o 
rechazo.

Asimismo, se podrá solicitar la presentación de referencias comprobables de otros clientes del ámbito público que utilicen 
los productos ofertados, como antecedente complementario para su evaluación técnica.

Dra. Zulema Azcurra

Jefe Servicio Nefrología y Hemodiálisis

Hospital Regional Ushuaia

 

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"
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